
Conseils de soins Sujet 1 : 
Entretien quotidien de votre prothèse vocale – 

brosse et poire de rinçage Provox® 

Ce texte ne remplace pas le mode d’emploi des produits mentionnés ni l’information à l’intention des 
prescripteurs et ne représente pas l’intégralité de cette information et du mode d’emploi. Par conséquent, 
avant de prescrire ou d’utiliser l’un ou l’autre des produits cités ici, veuillez lire le mode d’emploi et(ou) 
l’information à l’intention des prescripteurs au complet. www.atosmedical.ca 1 

 

 

 

Entretien quotidien de votre prothèse vocale 

Brosse Provox® 

 

 
Afin d’aider à améliorer le rendement et à prolonger la durée de votre 
prothèse vocale, la nettoyer matin et soir, ainsi qu’après chaque repas, à 
l’aide de la brosse Provox et de la poire de rinçage Provox. 

 
1. Mouillez légèrement les poils de la brosse Provox avec de l’eau potable 

puis insérez-la jusqu’au fond de la prothèse vocale. Tirez doucement sur 

la brosse si vous sentez une résistance. 

2. Brossez délicatement par mouvements de va-et-vient tout en tournant ; 

cela permettra de nettoyer complètement la prothèse. Continuez 

jusqu’à ce que la brosse ressorte propre et sans débris de la prothèse. 

3. Une fois terminé : 

• Nettoyez la brosse avec de l’eau potable et du détergent à vaisselle. 

• Rincez-la à l’eau potable et laissez-la sécher à l’air avant de la ranger. 

4. Remplacez la brosse une fois par mois ou plus souvent si les poils sont usés 

ou décolorés. 

 
Conseil : Le manche bleu de la brosse est flexible pour faciliter l’accès à la 

prothèse vocale au besoin. Ne pliez pas la tête métallique. Ne tournez 

pas la brosse durant le nettoyage lorsque le manche est plié. 

Conseil : Pour une prothèse longue de 12,5 mm ou plus, utilisez une brosse 

Provox XL. Pour une prothèse longue de 10 mm ou moins, utilisez une 

brosse Provox ordinaire. 

5. Désinfectez la brosse Provox conformément au mode d’emploi. 
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Entretien quotidien de votre prothèse vocale 
Poire de rinçage Provox® 

 

Afin d’aider à améliorer le rendement et à prolonger la durée de votre prothèse 

vocale, la nettoyer matin et soir, ainsi qu’après chaque repas, à l’aide de la 

brosse Provox et de la poire de rinçage Provox. 

1. Utilisez la poire de rinçage Provox® avec de l’eau potable ou de l’air. 

N’utilisez aucun liquide autre que de l’eau. 

Conseil : Si vous souhaitez utiliser la poire de rinçage avec de l’eau, exercez-vous 
avec de l’air d’abord. 

Ajoutez de l’eau lorsque vous avez pris l’habitude. 

Mise en garde : Évitez de projeter de l’eau dans la trachée. 

2. Placez l’extrémité pointue de la poire de rinçage dans un verre d’eau 

potable. Serrez puis relâchez le ballon en silicone transparent pour le 

remplir d’eau. 

3. Insérez l’extrémité pointue de la poire de rinçage complètement dans la 

prothèse vocale en vous assurant qu’elle est bien fermée. La poire de 

rinçage se plie pour faciliter l’accès à la prothèse vocale. 

4. Appuyez doucement sur la poire pour libérer l’eau dans la prothèse. 

5. Inclinez le ballon vers le haut et relâchez. 

Le ballon se regonflera. Retirez la poire de la prothèse vocale. 

 
Conseil : Si vous utilisez de l’eau, en inclinant le ballon vers le haut 

lorsque vous le relâchez, l’eau sera réaspirée dans le ballon. 
Évitez de laisser l’eau couler dans les voies respiratoires, car cela pourrait 
provoquer la toux. 

6. Pour nettoyer la poire de rinçage, retirez le ballon de la tige et nettoyez les 

deux parties avec de l’eau potable et du détergent à vaisselle pour éliminer 

tout débris. Laissez sécher à l’air avant de ranger. 

7. Désinfectez la poire de rinçage au moins une fois par jour conformément au mode d’emploi. 

8. Remplacez la poire de rinçage Provox au moins une fois tous les 12 mois. 
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