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Quand et comment utiliser une canule de 
laryngectomie Provox® LaryTubeMC 
La canule Provox LaryTube en silicone souple est conçue pour maintenir l’ouverture de la 
trachéostomie et peut être utilisée avec un échangeur de chaleur et d’humidité (ECH) Provox® ou 
un couvre-stomie Provox® ShowerAidMC pour la douche. La canule LaryTube ou l’adhésif Provox® 
OptiDermMC peuvent également être utilisés à la place de votre adhésif habituel lorsque vous avez la 
peau irritée ou pendant la radiothérapie si vous êtes temporairement incapable d’utiliser un 
adhésif. 

 

Choix de trois modèles de canules Provox LaryTube : 

• Standard – Peut être utilisée sans trou si vous n’avez pas de prothèse 

vocale ou être perforée par votre clinicien qui fera des trous sur mesure à 

l’aide d’un poinçon Provox® si vous utilisez une prothèse vocale. Peut être 

fixée avec un collier de maintien Provox® TubeHolder ou Freevent®, ou 

avec un ensemble Provox® LaryClipMC. 

• Fenêtrée – Présente des trous pour permettre la circulation de l’air de la 

canule à la prothèse vocale. Peut être fixée avec un collier de maintien 

Provox TubeHolder ou Freevent, ou avec un ensemble Provox LaryClip. 

• Bague bleue – Peut être utilisée sans trou si vous n’avez pas de 

prothèse vocale ou être perforée par votre clinicien qui fera des trous 

sur mesure à l’aide d’un poinçon Provox® si vous utilisez une prothèse 

vocale. Peut seulement être fixée à l’aide d’un adhésif Provox®. 

 
1. Formats de canules Provox LaryTube 

• Les canules Provox LaryTube sont offertes en quatre diamètres et en trois longueurs. 

• La stomie ne devrait être que légèrement plus grosse que la canule Provox LaryTube. 

• Il est important d’utiliser une canule Provox LaryTube de type, de largeur et de longueur 

adéquats. La canule devrait entrer facilement dans la stomie sans causer d’irritation. Votre 

clinicien peut vous aider à déterminer la canule LaryTube qui vous convient le mieux. 

 

Conseil : Si vous utilisez une prothèse vocale, insérez la canule Provox LaryTube avec soin. 

Guidez la canule vers l’intérieur et le bas pour éviter d’accrocher et de déplacer la prothèse 

vocale avec l’extrémité de la canule. 

Conseil : Communiquez avec votre clinicien si la canule vous irrite ou si vous croyez qu’elle est 

maintenant trop grosse ou trop petite. Vous avez peut-être besoin d’un format différent. 

 
* La canule Provox LaryTube n’est pas compatible avec l'ECH Provox® Luna®. Consultez votre clinicien pour 

déterminer l’ECH qui vous convient le mieux. 
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2. Insertion de la canule Provox LaryTube 

• Humectez légèrement la canule avec de l’eau ou une mince couche de 

lubrifiant hydrosoluble. 

• Insérez la canule Provox LaryTube dans la stomie. 

• Fixez la canule Provox LaryTube à un ensemble Provox LaryClip ou à un 

collier de maintien Provox TubeHolder ou Freevent. Si vous utilisez une 

canule à bague bleue, fixez-la avec un adhésif Provox. 

• Insérez l’ECH Provox dans le porte-cassette. 

3. Retrait de l’ECH Provox de la canule Provox LaryTube 

• Tenez la canule Provox LaryTube en place d’une   
main. 

• Tenez l’ECH de l’autre main et tournez lentement. Retirez l’ECH en 

laissant la canule en place. 

 
4. Nettoyage de la canule Provox LaryTube 

• Nettoyez la canule LaryTube à l’aide d’une brosse Provox® TubeBrush 

de taille appropriée au moins une fois par jour ou lorsqu’elle est 

bouchée par des sécrétions. La brosse Provox® peut être utilisée pour 

nettoyer les perforations d’une canule LaryTube fenêtrée. 

• Nettoyez et désinfectez la canule LaryTube conformément au mode 
d’emploi. 

 

 
Canule Provox LaryTube 

avec un ensemble Provox® 

LaryClip 

 
 

 

 
Brosse Provox TubeBrush 

 
 

Brosse Provox 
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